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Indicazioni importanti

Utilizzo secondo le disposizioni

AquaClean 5000 è destinato alla pulizia della zona anale. Se l'apparecchio viene 
impiegato per un altro scopo, sono esclusi tutti i diritti di garanzia e responsabilità per 
danni materiali e alle persone. 

AquaClean 5000 è stato verificato e approvato in conformità alle vigenti norme europee 
(SEV / KIWA / SVGW / CE / monitoraggio LGA).

La dichiarazione di conformità è consultabile direttamente presso la società 
commerciale Geberit competente.

Indicazioni di sicurezza

Modifiche

• È proibito eseguire modifiche o installazioni aggiuntive sull'apparecchio
• Le riparazioni devono essere effettuate solo da esperti addestrati e autorizzati. 

Un'esecuzione non appropriata delle riparazioni può infatti causare sinistri, danni e 
malfunzionamenti

• Se il cavo elettrico è danneggiato, deve essere sostituito da parte di un esperto

Funzionamento

• Le persone, in particolare i bambini, che non sono a conoscenza dell'impiego di 
AquaClean, devono essere istruite

• L'operatore o l'utente possono eseguire il comando e la manutenzione solo ed 
esclusivamente nella misura descritta dalla presente descrizione d'uso
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Dati tecnici

Tensione nominale 230 V AC
Frequenza 50 - 60 Hz

Potenza assorbita 850 W
Potenza assorbita in standby 0,9 / 6,7

(con riscaldamento del boiler)
W

Classe di protezione IP x4
Classe di protezione I

Lunghezza del cavo elettrico 2 m
Portata volumetrica in aspirazione 4,4 m³/h
Portata lavaggio anale 1,7 - 3,0 l/min

Impostazione standard della temperatura 
dell'acqua

37 °C

Temperatura di stoccaggio -10 - +60 °C
Regolazione di fabbrica durata del getto 20 s
Numero di livelli di pressione doccetta 7

Pressione dinamica 1 - 10 bar
Volume del boiler 1,65 l
Peso netto 6,1 kg

Peso lordo 9 kg
Carico max. sedile del WC / coperchio del WC 150 kg
0
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AquaClean 5000 in sintesi

Elementi d'installazione

Panoramica

Pannello di controllo

1 Pannello di controllo
2 Rilevatore di presenza 
3 Vano del filtro ai carboni attivi

4 Interruttore della corrente elettrica
5 Astina dell'erogatore
6 Sedile del WC e coperchio con 

abbassamento automatico 
7 Vite di scarico boiler (in basso)

8 Targhetta con numero di serie 
(in basso) 

9 Ugello di ricambio (in basso)
10 Allacciamento idrico 3/8"

1 Doccetta
2 Regolazione dell'intensità del getto 

<–> (più debole)
3 Regolazione dell'intensità del getto 

<+> (più forte)
4 Funzione di riscaldamento boiler
5 Getto oscillante

6 Aspiratore di cattivi odori
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Funzioni

Pannello di controllo

Spia LED

Avviare e arrestare la <Doccetta>
Avvio: premendo il tasto <Doccetta>, l'astina dell'erogatore si 
porta in posizione e ha inizio il funzionamento della doccetta.
Arresto: premere il tasto <Doccetta>. Se non si preme alcun tasto, 
il funzionamento della doccetta si arresta automaticamente dopo 
20 s.
<Regolazione dell'intensità del getto> più forte o più debole
Premendo i tasti per la <Regolazione dell'intensità del getto>, si 
modifica l'intensità del getto per il lavaggio anale durante il 
funzionamento della doccetta.
Sono disponibili 7 livelli di intensità del getto della doccetta.
Accendere e spegnere manualmente l'<Aspiratore di cattivi odori>
Premendo l'apposito tasto si attiva o disattiva l'aspiratore di cattivi 
odori.
Avviare e arrestare il <Getto oscillante>
Avvio: premendo il tasto <Getto oscillante>, l'astina dell'erogatore 
si sposta in avanti e indietro. In questo modo aumenta l'effetto 
pulente.
Arresto: premere il tasto <Getto oscillante>.
<Funzione riscaldamento boiler> con spia LED
Premendo il tasto <Funzione riscaldamento boiler> è possibile 
modificare la regolazione del boiler.
La temperatura dell'acqua è preimpostata su 37 °C. Il LED è 
acceso (blu). 

Display Modo 

ON Il riscaldamento del boiler è acceso (regolazione di fabbrica)
Modo risparmio energia: il riscaldamento del boiler si accende soltanto 
attivando il rilevatore di presenza. Il tempo di riscaldamento è pari a 
3 - 4 min

OFF Il riscaldamento del boiler è spento
2
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Uso

AquaClean 5000 è pronto per funzionamento soltanto quando qualcuno è 
seduto sul bidet-WC sedile. Il bidet-WC sedile può comunque essere 
utilizzato in qualsiasi momento come un comune WC.

Utilizzo del lavaggio anale

L'erogatore viene pulito automaticamente con acqua fresca prima e dopo 
ogni funzionamento della doccetta.

1 Sollevare il coperchio e sedersi sul WC → si attiverà il rilevatore di presenza

2 L'aspiratore di cattivi odori si avvia automaticamente dopo 4 - 6 s

3 Premere il tasto <Doccetta> → L'astina dell'erogatore fuoriesce e inizia la 
funzione doccia

Durante il funzionamento della doccetta è possibile selezionare le seguenti 
funzioni
• <Regolazione dell'intensità del getto +> o <–> → regola l'intensità del 

getto
• <Getto oscillante> → muove l'astina dell'erogatore in avanti o indietro

Durante il funzionamento della doccetta, il getto d'acqua si raffredda 
gradualmente.

4 La doccetta si arresta automaticamente dopo 20 sec. → l'astina 
dell'erogatore rientra. Per un arresto anticipato, premere nuovamente il 
tasto <Doccetta>

Quando l'utente lascia AquaClean 5000, l'apparecchio memorizza le 
impostazioni selezionate per l'utilizzo successivo (funzione di memoria).
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Anomalie di funzionamento

Malfunzionamento Causa Rimedio

Nessun funzionamento Spina non inserita nella presa 
elettrica

Inserire la spina elettrica

L'interruttore della corrente elettrica 
è spento

Accendere l'interruttore della 
corrente elettrica

Il fusibile nel distributore elettrico è 
difettoso

Sostituire il fusibile

Finestra ottica del rilevatore di 
presenza sporca in corrispondenza 
della copertura dell’involucro

Pulire la finestra ottica con un 
panno morbido

Il getto d'acqua è troppo 
freddo o insufficiente

Il riscaldamento del boiler non è 
acceso

Con il telecomando, regolare 
<Funzione riscaldamento boiler> 
su ON

Tempo di riscaldamento troppo 
breve quando il riscaldamento del 
boiler è impostato in base al 
contatto con il sedile

Con il telecomando, regolare 
<Funzione riscaldamento boiler> 
su ON

L'intensità del getto d'acqua è 
troppo debole / mancanza 
d'acqua

L'intensità del getto è impostata 
troppo bassa

Aumentare l'intensità del getto sul 
pannello di controllo

L'erogatore è ostruito o calcificato Pulire / sostituire l'erogatore 
Rimuovere l'erogatore.  Regolare il 
getto sul livello massimo senza 
erogatore per eliminare le particelle 
di calcare dal boiler. Quando 
fuoriesce solo aria, la funzione 
doccetta può essere nuovamente 
disattivata e si può riapplicare 
l'erogatore

L'aspiratore di cattivi odori non 
si accende

L'avvio automatico dell'aspiratore 
di cattivi odori è disattivato

Accendere l'aspiratore di cattivi 
odori sul pannello di controllo

Cattivi odori nonostante 
l'aspirazione

Il filtro ai carboni attivi è esaurito Sostituire il filtro ai carboni attivi 
(art. 240.116.00.1, kit da 2 pezzi)

Il sedile del WC o il coperchio 
sono danneggiati

Il sedile del WC e il coperchio sono 
difettosi

Sostituire il sedile del WC e il 
coperchio
Eventualmente usare spessori di 
compensazione per bilanciare la 
ceramica (art. 241.517.CG.1)
4
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L'abbassamento automatico 
non funziona

L'idraulica è difettosa Contattare il servizio clienti

L'acqua scorre sul pavimento È presente una perdita Spegnere l'interruttore della 
corrente elettrica
Interrompere l'alimentazione 
dell'acqua (chiudere il rubinetto 
d'arresto)
Staccare la spina elettrica e
contattare il servizio clienti

La spia LED blu sul pannello di 
controllo lampeggia 

Un elemento di sicurezza ha 
disinserito temporaneamente 
AquaClean 5000

Spegnere l'interruttore della 
corrente elettrica
Staccare la spina elettrica
Attendere 20 s
Reinserire la spina elettrica
Riaccendere l'interruttore della 
corrente elettrica

Malfunzionamento Causa Rimedio
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Pulizia e sostituzione

ATTENZIONE
Detergenti non adatti possono danneggiare la superficie del materiale.

Per la pulizia non si deve ricorrere né all'ausilio di strumenti e sostanze 
che intaccano il materiale come spugne abrasive, né a prodotti per la 
pulizia aggressivi a base di cloro, solventi o acidi.
Non utilizzare pulitori a vapore.

Pulizia del sedile del WC e del coperchio

È sufficiente osservare alcune semplici indicazioni per la pulizia per godere 
giorno dopo giorno del comfort e della qualità di AquaClean 5000

1 Pulire il sedile del WC e il coperchio con un panno morbido e umido

2 Asciugare il sedile del WC e il coperchio con un panno morbido
6
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Pulizia dell'erogatore

L'erogatore può calcificarsi e intasarsi a causa di corpi estranei nell'acqua. 
A scopo di pulizia, immergere l'erogatore per alcune ore in un decalcificante 
d'uso commerciale.

1 Sollevare il sedile del WC e il coperchio, premere contemporaneamente i 
tasti <Regolazione dell'intensità del getto +> e <Doccetta> → L'astina 
dell'erogatore fuoriesce senza spruzzare acqua

2 Fissare l'astina dell'erogatore con una mano e con l'altra togliere l'erogatore 
procedendo con cautela

3 Pulire l'erogatore e rimuovere il calcare, oppure utilizzare un erogatore di 
ricambio

4 Inserire un erogatore pulito o nuovo

5 Premere contemporaneamente i tasti <Regolazione dell'intensità del 
getto +> e <Doccetta> → L'astina dell'erogatore si riporta in sede

6 Controllare se l'astina dell'erogatore è rientrata. Se necessario, spingere 
indietro l'astina dell'erogatore finché quest'ultimo è a livello con la copertura
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Sostituzione del filtro ai carboni attivi

Per poter assicurare un'efficace aspirazione dei cattivi odori, è necessario 
sostituire regolarmente il filtro ai carboni attivi. In caso di utilizzo normale, il 
filtro ai carboni attivi ha una durata di circa sei mesi.

1 Rimuovere la copertura dello scomparto del filtro

2 Togliere e smaltire il filtro ai carboni attivi esaurito

3 Inserire un nuovo filtro ai carboni attivi

4 Riapplicare la copertura dello scomparto del filtro
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